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PAKENDI SISU

See pakend sisaldab (ht jargmistest trahheostoomia ja ventilaatori jaoks méeldud Passy-
Muir™-i neelamis-/kdneklappidest: PMV™ 005 (valge), PMV™ 007 (Aqua Color™),
PMV™ 2000 (varvitu) voi PMV™ 2001 (Purple Color™). Lisaks on pakendis kasutusjuhend,
hoiatussildid trahheakanudli balloonile kinnitamiseks ning hoiukarp. Toodete PMV™ 2000
(varvitu) ja PMV™ 2001 (Purple Color™) pakendis on ka PMV™ Secure-It™. PMV™ 005
(valge), PMV™ 007 (Aqua Color™), PMV™ 2000 (véarvitu) ja PMV™ 2001 (Purple Color™)
ei sisalda lateksit. Pakendi sisu pole steriilne.

ENNE KASUTAMIST TULEB KOIK HOIATUSED, ETTEVAATUSABINOUD JA
JUHISED TAHELEPANELIKULT LABI LUGEDA

KASUTUSJUHISED

Kui pole just teisiti toodud, kehtivad jargmised juhised toodetele PMV™ 005 (valge),
PMV™ 007 (Aqua Color™), PMV™ 2000 (vérvitu) ja PMV™ 2001 (Purple Color™).
Vt lisajuhiseid, mis kéasitlevad Passy-Muir™-klappide kasutamist ventilaatoriga.

TRAHHEOSTOOMIA JA VENTILAATORI JAOKS MOELDUD NEELAMIS-/KONEKLAPPIDE
KASUTUSJUHISED TULEKS PANNA NAHTAVALE KOHALE NING ANDA EDASI
PATSIENDILE JA KOIGILE TOOTAJATELE, KES TRAHHEOSTOOMI HOOLDAVAD.

A ETTEVAATUST! USA foderaalseadused lubavad seadet miitia ainult arstil voi arsti
korraldusel. Hoidke jahedas kuivas kohas.

A HOIATUS! KASUTADA AINULT _ UHEL PATSIENDIL. SEADE POLE
PROJEKTEERITUD, MUUDUD EGA MOELDUD OTSTARVETEKS, MIDA POLE
SIIN NAIDATUD.

A HOIATUS! _ PASSY-MUIR™-KLAPPI KASUTAVAT PATSIENTI TULEB
JALGIDA JA/VOI VALVATA VASTAVALT ARSTI JUHISTELE.

A HOIATUS! TRAHHEAKANUULI MANSETT TULEB ENNE PASSY-MUIR™:-
KLAPIPAIGALDAMIST TAIELIKULT TUHJENDADA. PATSIENT EI SAA HINGATA,
KUl MANSETT POLE TAIELIKULT TUHJENDATUD. ARGE KASUTAGE KOOS
VAHUGA TAIDETUD MANSETIGA TRAHHEAKANUULIGA. JALGIGE PATSIENTI
PARAST PASSY-MUIR™-KLAPI PAIGALDAMIST VEENDUMAKS, ET PATSIENDI
HINGAMISTEED POLE TAKISTATUD.

A HOIATUS! ARGE KASUTAGE RASKETE HINGAMISTEEDE TAKISTUSTE
(TRAHHEAAL- JA/VOl LARUNGOSTENOOS) KORRAL. ERITI ETTEVAATLIK
TULEBOLLALOPPSTAADIUMIS KOPSUHAIGUSTE KORRAL.ARGE KASUTAGE
PATSIENTIDEL, KELLEL POLE VOIMALIK KOPSUDEST VALJUVAT SEKREETI
OHJATA. SEADE El SOBI LARUNGEKTOMEERITUD PATSIENTIDELE. ARGE
KASUTAGE KOOS INTUBATSIOONITORUGA. ARGE KASUTAGE UNE AJAL.

A HOIATUS! OLGE ETTEVAATLIK, KUl KASUTATE PASSY-MUIR™-KLAPPI
KOOS SO0JUS- JA NIISKUVAHETIGA VOl HUGROSKOOPSE KONDENSAATOR-
NIISUTIGA. NEED SEADMED KOGUVAD NIISKUST PATSIENDIVALJAHINGATAVAST
OHUST. KUI PASSY-MUIR™-KLAPP ON PAIGALDATUD, EIVALJU VALJAHINGATAV
OHK TRAHHEAKANUULI KAUDU NING SEE VOIB MOJUTADA SOOJUS- JA
NIISKUSVAHETI VOI HUGROSKOOPSE KONDENSAATOR-NIISUTI JOUDLUST.
TAIENDAV NIISUTAMINE VOIB OLLA VAJALIK.

A ETTEVAATUST! Kui kasutate PMV™ 005 (valge) koos trahheakanuiliga, millel
on haaramisrdngaga Uhekordne sisekanil, tuleb sisekanidl voib-olla enne Passy-
Muir™-klapi paigaldamist eemaldada, kui haaramisréngas ulatub trahheakanudli
15 mm konnektorist kaugemale. Kui sisekanuiili enne kasutamist ei eemaldata, voib
PMV™ 005 (valge) membraani avamine olla takistatud.

A ETTEVAATUST! Eemaldage Passy-Muir™-klapp enne nebulisaatoriga ravimi
manustamist. Kui Passy-Muir™-klappi kasutatakse kogemata nebulisaatoriga ravimi
manustamisel, tuleks see viivitamatult eemaldada ja seda pohjalikult loputada, et kdik
ravimijaagid eemaldada, sest moned ravimid voivad Passy-Muir™-klapi membraani
kahjustada.

KIRJELDUS

Trahheostoomia ja ventilaatori jaoks mdeldud Passy-Muir™-i neelamis-/kdneklapi
kasutamisel ei pea patsient sérmega trahheakanuuli ava sulgema ning saab samas
raékida téie valjusega ja ilma katkestuteta.

Passy-Muir™-klapid on kerged tihesuunalised vaikimisi suletud asendis ,lekkevabad”
klapid, mis kinnitub trahheakanluli 15 mm konnektori kiilge. Seade Uhildub nii
taiskasvanud, pediaatrilistele kui ka vastslindinud patsientidele mdeldud kantdlidega,
sh kanlulidega, mis on fenestreeritud voi fenestreerimata, mansetita, metallist ja
o6hkmansetiga (mansett taielikult tihjendatud). Vastupidiselt Uhesuunalistele avatud
asendis koneklappidele on ,lekkevabad” Passy-Muir™-klapid vaikimisi suletud
asendis ning avanevad ainult sissehingamise ajaks. Kui patsient hingab sisse,
Passy-Muir™-klapp avaneb, et 6hk saaks siseneda trahheakanilli ja sealt edasi
kopsudesse. Sissehingamise jarel Passy-Muir™-klapp sulgub ja ja&b valjahingamise
ajaks taielikult suletuks, iima et sealt dhku vélja lekiks. Véljahingamise ajal suunatakse
ohk trahheakan(ilist mddda 18bi kori ja neelu ning patsient saab radkida, sest 6hk
liigub 1abi haélepaelte ning suu-/ninadone.

Patenditud vaikimisi suletud asendiga ,lekkevaba” konstrukisioon tekitab
trahheakandlis dhusamba, mis ei lase sekreedil kanuuli siseneda ja Passy-Muir™-
klappi ummistada. Passy-Muir™-klapi vaikimisi suletud asend taastab patsiendi
loomulikuma suletud hingamissiisteemi. Selle tulemusel taastub hé&alekorialune
positiivne 6hurdhk, mis holbustab neelamist, voib vdhendada aspiratsiooni ning
toetab tugevamat ja tdhusamat kdhimist, et patsient saaks sekreedi véljutada suu kaudu.

Passy-Muir™-klapid sobivad nii lUhi- kui ka pikaajaliseks kasutamiseks téiskasvanud,
pediaatrilistel ning vastsiindinud trahheostomeeritud ja/vdi hingamisaparaadist
sOltuvatel patsientidel.

Koik muud kdneklapid Passy-Muir™-klapi vaikimisi suletud asendiga ,lekkevaba” konstruktsioon

Avatud asendis koneklapid (1) Passy-Muir™-klapid sulguvad sissehingamise jarel taielikult ja Shku vélja

lekivad ohku véljahingamise ei leki. Need pakuvad seega loomulikumat suletud hingamisstisteemi ning

ajal ning hingamissiisteem loomulikumat hingamismustrit. (2) Suletud asendiga ,lekkevaba” konstrukt-
pole suletud. sioon tekitab trahheakanutilis husamba ning dhuvool ja sekreet suunatakse

mddda trahheat (hingetoru) tiles ning suust ja/vdi ninast valja.

EELISED

Passy-Muir™-klapid arendati selleks, et trahheostomeeritud ja/voi hingamisaparaadist
soltuvad patsiendid saaksid loomulikumalt kdneleda. Kuid uuringud on kinnitanud,
et Passy-Muir™-klappidel on ka muid olulisi eeliseid.

* Vaikimisi suletud asendiga ,lekkevaba” konstruktsioon taastab suletud hingamisstisteemi.

¢ Holbustab ventilaatorist voorutamist. ¢ Kiirendab dekanileerimist.

¢ Parandab kone kvaliteeti. ¢ Parandab haistmist.

* Parandab neelamist ja voib véhendada aspiratsiooni. ¢ Toetab paremat hiigieeni.

* Saab kasutada ventilaatoriga. * Holbustab sekreedi ohjamistt
¢ Vaikimisi suletud asendiga ,,lekkevaba” konstruktsioon: taastab loomulikuma

suletud hingamisststeemi, mis vimaldab patsiendil tekitada hingamisteedes
positiivse réhu, ilma et ta peaks selleks trahheakantili k&sitsi blokeerima.
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* Kone: trahheostomeeritud ja/vdi hingamisaparaadist séltuvad patsiendid saavad
kdneleda selgemalt, kasutades loomulikumaid véljendeid, paremat hdalekvaliteeti
ja raékida valjemalt. See toetab laste loomulikku kdne- ja keelearengut.

* Neelamine: Passy-Muir™-klapi kasutamine voib parandada neelamise ohutust
ja tohusust ning vdhendada aspiratsiooni. Suletud asendis klapp taastab
patsiendi loomulikuma suletud hingamissiisteemi, mis toetab neelu-/kdriaistingute
edastamist ja taastab positiivse dhurdhu haalekdrialumikus.

/\ HOIATUS! KUIGI PASSY- MUIR™-KLAPI KASUTAMINE SAAB
PARANDADA NEELAMIST JAVOIB VAHENDADA OSADEL PATSIENTIDEL
ASPIRATSIOONI, TULEB ASPIRATSIOONI JA/VOI ASPIRATSIOONI OHTU
HINNATA TAHELEPANELIKULT IGAL PATSIENDIL ERALDI MAARAMAKS,
KUIDAS TULEKS PASSY-MUIR™-KLAPPI NEELAMISFUNKTSIOONI
TOETAMISEKS KOIGE SOBIVAMALT KASUTADA.

e Sekreedi ohjamine: Passy-Muir™-klapi vaikimisi suletud asendiga ,lekkevaba”
konstruktsioon hdlbustab sekreedi ohjamist, sest see taastab ,suletud susteemi”,
mis voimaldab patsiendil tugevamalt ja tdhusamalt kdhida ning toetab neelamist,
sest haalekorialune positiivne 6hurdhk on taastatud. See holbustab ka oraalse
sekreedi aurustumist, sest dhk suunatakse véljahingamisel 1&bi Ulemiste
hingamisteede. See voib vahendada vajadust sekreedi puhastamist aspiraatoriga.

e Voorutamine: Passy-Muir™-klappi voib kasutada abivahendina patsientide
voorutamisel mehaanilisest ventilatsioonist. Vaikimisi suletud asendiga
slekkevaba” konstrukisioon taastab loomulikuma suletud hingamissisteemi,
mis taastab positiivse I16ppekspiratoorse rohu (PEEP), mis voib parandada
vere hapnikuga kuillastamist. Kui patsient harjub Glemiste hingamisteede kaudu
véljahingamisega, suureneb ta enesekindlus ja see hdlbustab hingamislihaste
treenimist.

e Dekaniileerimine: Passy-Muir™-klappi vdib kasutada trahheakanuli
sulgemise asemel patsientidel, kes ei talu sulgemist fusioloogilistel voi
emotsionaalsetel pdhjustel. Kui patsient talub trahheakantili sulgemist ainult
lUhikesteks perioodideks, voib Passy-Muir™-klappi kasutada vahesammuna
(sulgemiste vahel), et aidata patsiendil minna Ule avatud trahheakanuulilt
trahheostoomi sulgemisele. Passy-Muir™-klapp toetab trahheostoomia
dekanlleerimise protsessi, vdimaldades patsiendil harjuda loomulikuma
hingamisega, kasutades véljahingamiseks llemisi hingamisteid. See aitab
patsiendil enesekindlust kasvatada ja vbimaldab arstil hingamisteede avatust
hinnata.

e Haistmine: Passy-Muir™-klapp vOib parandada haistmismeelt, taastades
6huvoolu suu-/ninaddnde valjahingamise ajal. Parem haistmine voib
suurendada maitsetundlikkust, s68giisu ja kalorite tarbimist.

e Huigieen: Passy-Muir™-klapp toetab trahhea hugieeni. Seda podhjusel, et
trahheakandli pole enam tarvis kasitsi/sormega sulgeda, mis vdib tekitada
infektsioone. Passy-Muir™-klapp toimib ka filtrina, mis ei lase tahketel osakestel
trahheasse siseneda. Sekreedid suunatakse labi Glemiste hingamisteede, et
need saaks valjutada suu kaudu ja vihendada keskkonna saastamist.

e Ventilaatori kasutamine: kdneklappe PMV™ 005 (valge), PMV™ 007
(Aqua Color™), PMV™ 2000 (vérvitu) ja PMV™ 2001 (Purple Color™) saab
kasutada Uksteist asendavana, kasutades sobivaid ventilaatori voolikuid,
ventilaatoriga voi ilma selleta, nii tdiskasvanud, pediaatrilistel kui ka vaststindinud
patsientidel.

KASUTUSNAIDUSTUSED

Passy-Muir™-klapi kandidaatideks sobivad teadvusel ja édrkvel
trahheostomeeritud (ventilaatorist s6ltuvad voi mittes6ltuvad) tdiskasvanud,
pediaatrilised ja vastsiindinud patsiendid, kui neil ei tdheldata vastunéidustusi.
Viljahingamise ajal peab trahheakaniiiili imber ja ilemistes hingamisteedes
olema 6hu véljumiseks piisavalt ruumi. Passy-Muir™-klapid on moéeldud
kasutamiseks ainult iihel patsiendil.
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MUU HULGAS ON KASUTUSNAIDUSTUSED JARGMISED:
Soltuvus ventilaatorist

Neuromuskulaarne haigus

Tetrapleegia

Peatrauma

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Kerge trahheomalaatsia

Kerge trahheaal- ja/v6i lariingostenoos

Kahepoolne haélepaelte halvatus ilma markimisvaarse hingamisteede
obstruktsioonita

* Mitteobstruktiivsed kdrituumorid (sh patsiendid, kelle haalepaelte funktsioon
on taastunud parast tuumori resektsiooni).

¢ Trahheostomeeritud uneapnoega patsientidel arkveloleku ajal alternatiivina
trahheakanuuli sulgemisele

* Patsiendid, kes ei talu trahheostoomi sulgemist emotsionaalsel voi flsilisel pdhjusel

VASTUNAIDUSTUSED

¢ Teadvuseta ja/voi komatoosses seisundis patsiendid

e Tais puhutud mansetiga trahheakanuul

¢ Vahuga taidetud mansetiga trahheakantdll

¢ Raske hingamisteede obstruktsioon, mis vdib takistada piisavat véljahingamist.
¢ Paks ja rohke sekreet

e Kopsude elastsuse ulatuslik vihenemine, mis voib pdhjustada 6hu I6ksujaamist.
¢ Ulatuslik aspiratsioon

¢ See seade pole méeldud kasutamiseks intubatsioonitoruga

TRAHHEOSTOOMIA JAVENTILAATORI JAOKS MOELDUD PASSY-MUIR™

-1 NEELAMIS-/KONEKLAPPIDE KASUTUSJUHISED

Neid juhtndore tuleks jargida vastavalt arsti juhistele.
TRAHHEOSTOMEERITUD VENTILAATORIST MITTESOLTUVATE
PATSIENTIDE PUHUL VOIB PASSY-MUIR™-KLAPI PAIGALDADA 48 KUNI
72 H PARAST TRAHHEOSTOOMIAT, KUl PATSIENDI HINGETORU TURSE
JA/VOI KIRURGILISE PROTSEDUURI POHJUSTATUD ERITISED ON
VAHENENUD.

VENTILAATORIST SOLTUVATE PATSIENTIDE PUHUL VT VENTILAATORI
UHENDAMISE JUHISEID.

KUITRAHHEAKANUULI ONVAHETATUD, TULEB VOIB-QLLA PASSY-MUIR™
-KLAPI PAIGALDAMIST 48 KUNI 72 H EDASI LUKATA, SEST SEE
PROTSEDUUR VOIS ESILE KUTSUDA TRAHHEA PAISTETUSE JA/VOI
BRONHOSPASMI.

SOOVITATAV ON JARGIDA UNIVERSAALSEID ETTEVAATUSABINOUSID
1. Kognitiivne seisund: patsient peab olema é&rkvel, reageerima ning uritama
suhelda. Passy-Muir™ klappi ei tohi kasutada, kui patsient magab.

2. Tervislik/kopsude seisund: patsiendi mehaaniline kopsufunktsioon peab olema
piisav, et ekshaleerida trahheakanudlist mééda ning nina-/suudone kaudu vélja.
Patsiendi hindamine peaks hélmama muu hulgas jargmise hindamist:

e elutdhtsad naitajad;

vere hapnikukullastus;

patsiendi reaktsioon;

hingamisfunktsioon;

hingamisteede avatus;

hingamisel tekkivad helid;

patsiendi ja trahheakanuli dige asend;

patsiendi psuhholoogilised ja motivatsiooniga seotud probleemid
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Manseti tiihjendamise talumine: manseti tiihjendamine on vajalik, et Passy-
Muir™-klapp saaks suunata valjahingatava 6hu trahheakantilist mééda ning
neelu-nina-suu kaudu vélja. Kui esialgu leitakse, et patsient ei suuda taluda
manseti tihjendamist (nt ulatusliku aspiratsiooni téttu voi kuna mehaanilist
ventilatsiooni on vaja intensiivselt juhtida), tuleks patsienti manseti tihjendamise
osas uuesti hinnata, kui tema tervislik seisund on muutunud.

Sekreedi ohjamine: Passy-Muir™-klapi kasutamine vdib hdlbustada sekreedi
likumist ja suu kaudu véljutamist patsiendi poolt. Ulekullus, viskoossus ja/voi
aktiivne infektsioon méjutavad sekreedi ohjamist. Suutlikkus suuremas koguses
ja/voi erineva viskoossusega sekreeti ohjata varieerub olenevalt patsiendist.
Passy-Muir™-klapi kasutamist tuleb voib-olla piirata voi ajutiselt edasi lUkata,
kuni sekreet on ohjatav.

HOIATUS! KUI PATSIENDIL ON PAKS OHJELDAMATU SEKREET, MIS
VOIB HINGAMISTEID UMMISTADA, TULEB OLLA PASSY-MUIR™-KLAPI
SOBIVUSE HINDAMAMISEL ERITI TAHELEPANELIK.

Neelamine: patsienti tuleks hinnata aspiratsiooni ohu osas, sest see vdib
mojutada sekreedi kogust, paksust ja ohjatavust. Ulatusliku aspiratsiooni
olemasolu voib olla oluliseks teguriks, kui otsustatakse, kas manseti tihjendamine
ja Passy-Muir™-klapi kasutamine sobiks patsiendile. Trahheakanudli olemasolu
vbib mojuda neelamisprotsessi ohutusele ja tdhususele negatiivselt. Kuigi
osadel trahheostomeeritud patsientidel ei teki mingisuguseid neelamisraskusi,
kogevad paljud disfaagiat ja aspiratsiooni, kuigi nende pohidiagnoos tidpiliselt
neelamishéiretele ei viitaks. Passy-Muir™-klapi kasutamine voib parandada
neelamise ohutust ja tdhusust ning vhendada aspiratsiooni. Vaikimisi suletud
asendiga ,lekkevaba” konstruktsiooniga Passy-Muir™-klapp taastab patsiendi
loomulikuma suletud hingamisststeemi, mis toetab neelamisfunktsiooni, sest
see parandab neelu-/kdriaistingute edastamist ja taastab positiivse 6hurbhu
h&alekdrialumikus.

HOIATUS! KUIGI PASSY-MUIR™-KLAPI KASUTAMINE SAAB
PARANDADA NEELAMIST JAVOIB VAHENDADA OSADEL PATSIENTIDEL
ASPIRATSIOONI, TULEB ASPIRATSIOONI JA/VOI ASPIRATSIOONI OHTU
HINNATATAHELEPANELIKULT IGAL PATSIENDIL ERALDI MAARAMAKS,
KUIDAS TULEKS PASSY-MUIR™-KLAPPI NEELAMISFUNKTSIOONI
TOETAMISEKS KOIGE SOBIVAMALT KASUTADA.

Hingamisteede avatus: Passy-Muir™-klapi kasutamiseks peab patsient suutma
ekshaleerida trahheakanullist mddda, neelust ja korist lles ning nina-/suuddne
kaudu vélja.

a. Kontrollige diagnoosi veendumaks, et pole teadaolevaid hingamisteede
obstruktsioone (nt tuumor, stenoos, granulatsioonkude).

b. Trahheakaniuli suurus méangib olulist rolli patsiendi tdhusa ekshalatsiooni
suutlikkuses. Trahheakanlul peaks olema sellise suurusega, et
trahheakan(uli imber oleks tagatud piisav 6huvool kdneks ja Passy-Muir™
-klapi kasutamiseks. Trahheakanluli mansett voib tekitada takistuse
ka tuhjendatult ning seda tuleks hingamisteede avatuse hindamisel
arvesse votta. Kui patsiendil on mansetiga trahheakanul, tuleks hinnata,
kas meditsiiniliselt on sobiv mansetita trahheakanudli paigaldamine,
et kdrvaldada vajadus manseti tihjendamiseks Passy-Muir™-klapi
kasutamisel.

c. Hingamisteede avatuse hindamine voodi korval.

1.Tuhjendage trahheakanuuli mansett taielikult, kui see on olemas.
2. Paluge patsiendil hingata l&bi trahheakanudli. 3. Sulgege trahheakanuul
kasitsi kindas sérmega ning paluge patsiendil samal ajal suu ja nina kaudu
vélja hingata, tagamaks piisav ekshalatsioon. Selle jalgimiseks voib lasta
patsiendil salvrati, peegli, sule jms peale puhuda. Julgustage patsienti
haalepaelu kasutama (nt,,Aaaah” Gtlema, numbreid lugema jne), et hinnata
kdnefunktsiooni olemasolu ja kvaliteeti. Kuigi osad patsiendid voivad olla
suutelised piisavalt tugevalt vélja hingama, ei pruugi nad olla voimelised
esialgu kdnelema ning vdivad vajada kdnefunktsiooni hindamist ja/voi
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treenimist. 4. Mdned patsiendid vdivad vajada 1.—3. sammu kordamist, et harjuda
Ulemiste hingamisteede kaudu véljahingamisega. Kui olete kindlaks mé&aranud,
et patsient suudab piisavalt tugevalt vélja hingata ja/vdi tema kdnefunktsioon on
piisav, voite kaaluda Passy-Muir™-klapi paigaldamist, kui Glejaanud kriteeriumid
on taidetud.

7. Kopsude elastsus: kriitiliselt haigete ja kroonilise kopsuhaigusega patsientide
kopsude elastsus voib olla muutunud. Seega tuleb Passy-Muir™-klapi
kasutamist voib-olla piirata lUhikestele perioodidele paevasel ajal téhelepaneliku
jalgimise all. Raske kopsuhaiguse korral véheneb kopsude elastsus ja loomulik
kokkutdémbumine kehveneb. Valjahingamine vdtab seega kauem. Passy-
Muir™-klapi kasutamist tuleb hoolikalt hinnata, et valtida potentsiaalseid
tusistusi, mida voiks tekitada 6hu Idksujadmine, mis vdib esineda kopsude
elastsuse védhenemise korral. Kui kaalute Passy-Muir™-klapi sobivust neile
patsientidele, on sobivas mdddus trahheakantdli valimine eriti oluline, sest
see voib hdlbustada dhuvoolu valjahingamise ajal.

8. Ravitase: Passy-Muir™-klappi voib kasutada vaga erinevates ravikeskkondades.
Passy-Muir™-klapi paigaldamist vdib hinnata juba 48 kuni 72 h pérast
trahheostoomiat. Passy-Muir™-klapi paigaldamine véib toimuda arsti korraldusel
kohe pérast patsiendi stabiliseerumist, kui patsient Uritab suhelda, soéltuvalt
hingetoru tursest ja sekreedist. Juba n&dalavanused vastsindinud saavad
kasutada Passy-Muir™-klappi, kui hindamise kriteeriumid on taidetud.

TRAHHEOSTOOMIA JA VENTILAATORI JAOKS MOELDUD PASSY-MUIR™
-I NEELAMIS-/KONEKLAPPIDE PAIGALDUSJUHISED

Kasutamine Ventilaatorist Mittesoltuval Patsiendil

Kui eelhindamise kriteeriumid on téidetud, peaks Passy-Muir™-klapi paigaldamine
toimuma vastavalt arsti juhistele, jargides muu hulgas jargmiseid juhtnéére.

1. Teavitustegevus: patsiendi drevuse védhendamiseks ja Passy-Muir™-
klapiga harjumise dnnestumiseks tuleb selgitada patsiendile, pereliikmetele
ning koigile patsienti hooldavatele tervishoiutddtajatele (kdik vahetused)
Passy-Muir™-klapi kasutusjuhiseid, sh vastunaidustusi, ettevaatusabindusid
ja hoiatusi. Vaadake labi koik pakendi infolehed ja sildid koos patsiendi,
perelikmete ja téStajatega. Passy-Muir Inc. pakub tasuta patsiendi teavitamise
ning kliinilise taiendkoolituse videoid, CD- ja DVD-plaate, et teid véljadppe
osas abistada

2. Patsiendi hindamine: patsienti tuleks hinnata enne Passy-Muir™-klapi
paigaldamist, selle ajal ja parast seda jargmise osas.

e elutdhtsad naitajad (nt siidame I66gisagedus, hingamissagedus, vere
hapnikukuillastus)

hingamisel tekkivad helid

patsiendi nahavarvuse ja reageerimisvdime muutumine
hingamisfunktsioon

trahheaalne ja oraalne sekreet

3. Aspiraatoriga puhastamine: soovitame puhastada aspiraatoriga nii trahheat

kui ka suud vastavalt vajadusele. See hdlmab sekreedist puhastamist enne
ja péarast trahheakanudli manseti tiihjendamist (kui see on olemas).

4. Manseti tiihjendamine: tiihjendage aeglaselt trahheakantili mansett (kui
see on olemas). Patsiendi trahheat tuleb voib-olla parast manseti tihjendamist
uuesti aspiraatoriga puhastada, et eemaldada sekreet, mis oli manseti peal
ja/voi sellest korgemal. Kui patsiendil on mansetiga trahheakantl, tuleks
hinnata, kas meditsiiniliselt on sobiv mansetita trahheakanuli paigaldamine,
et kdrvaldada vajadus manseti tihjendamiseks Passy-Muir™-klapi
kasutamisel.

A\ HOIATUS! TRAHHEAKANUULI MANSETT TULEB ENNE PASSY-MUIR™
-KLAPI PAIGALDAMIST TAIELIKULT TUHJENDADA. PATSIENT El SAA
HINGATA, KUI MANSETT POLE TAIELIKULT TUHJENDATUD. PASSY-MUIR™
-KLAPPE EI SAA KASUTADA KOOS VAHUGA TAIDETUD MANSETIGA
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TRAHHEAKANUULIGA. PASSY-MUIR™-KLAPPI SAAB KASUTADA
MANSETIGA TRAHHEAKANUULIGA, KUl MANSETT TAIELIKULT
TUHJENDADA JA PATSIENDI TRAHHEAS ON TRAHHEAKANUULI JA
TUHJENDATUD MANSETI UMBER TAGATUD PIISAV OHUVOOL.

Trahheakaniiiili suurus: vastavalt arsti juhistele tuleb vdib-olla minna
Ule vaiksemale vdi mansetita trahheakanudlile, et tagada piisav 6huvool
véljahingamise ajal, et Passy-Muir™-klapi kasutamine oleks voimalik.

Hoiatussiltide kasutamine: kinnitage Passy-Muir™-klapi komplektis olevad
hoiatussildid patsiendi mansetiga trahheakantuli balloonile, et td6tajad
teaksid, kuidas Passy-Muir™-klappi kasutada.

PMV™ Secure-It™-kinniti: (ainult kdneklappidel PMV™ 2000 (varvitu) ja
PMV™ 2001 (Purple Color™). Pole méeldud kasutamiseks ventilaatori
ahelas.) Kinnitage PMV™ Secure-It™ koneklapi PMV™ 2000 (vérvitu) voi
PMV™ 2001 (Purple Color™) killge enne Passy-Muir™-klapi kinnitamist
trahheakanudli kulge. Trahheakanudli kilge kinnituva PMV™ Secure-It™
-kinniti kasutamine aitab véltida Passy-Muir™-klapi kaotamist, kui see
peaks juhuslikult trahheakantli kiljest lahti tulema (nt k6himise ajal).
PMV™ Secure-It™ on valikuline.

a. PMV™ Secure-It™-kinniti saab fikseerida, sisestades PMV™ Secure-It™
-kinniti pikema koonja otsa labi PMV™ 2000 (véarvitu) véi PMV™ 2001
(Purple Color™) kiiljel oleva véikse kinnitusronga (vt jn 1) ning tdmmates
seda labi, kuni kinnitusréngas on kahe sélgu vahel (vt jn 2).

b. Siduge PMV™ Secure-It™-kinniti teine ots imber patsiendi trahheakanuli
(trahheakanudli 15 mm konnektori l&heduses) (vt jn 3) ning fikseerige,
kasutades n66pi ja nddpauku (vt jn 4).

HOIATUS! ARGE KINNITAGE PMV™ SECURE-IT™-KINNITIT, KUI
KASUTATE KONEKLAPPI PMV™ 2000 (VARVITU) VOI PMV™ 2001
(PURPLE COLOR™) VENTILAATORI AHELAS, SEST SEE VOIB
TAKISTADA VENTILAATORI LAHTIUHENDAMISE HAIRET.

c. Kui olete Passy-Muir™-klapi trahheakantili konnektori kiiljest eemaldanud,
nagu kirjeldatud 9. sammus, saab PMV™ Secure-It™-kinniti (ainult koos
kdneklapiga PMV™ 2000 (véarvitu) vdi PMV™ 2001 (Purple Color™))
eemaldada, né6pides lahti trahheakanuuli kilge kinnitatud fiksaatori
enne PMV™ Secure-It™-kinniti eemaldamist Passy-Muir™-klapi kuljest.
PMV™ Secure-It™-kinniti saab seejéarel eemaldada Passy-Muir™-klapi
kiuljest, tdommates selle ettevaatlikult Passy-Muir™-klapi kiljel olevast
kinnitusrongast vélja.

PMV™ Secure-It™-kinniti paigaldamine®
7

8. Passy-Muir™-klapi kinnitamine: hoidke trahheakanuili Ghe kdega paigal
ning kinnitage Passy-Muir™-klapp teise kdega trahheakantili 15 mm
konnektori kulge, keerates seda umbes %-p6odret. Passy-Muir™-klapp on
hddrdistuga, et plsida kindlalt oma kohal.

/\  ETTEVAATUST! PMV™ 005 (valge) paigaldamisel ei tohiks rakendada
trahheakaniiilile liigset joudu, sest see voib takistada Passy-Muir™
-klapi membraani liikumist.

9. Patsiendi jalgimine ja Passy-Muir™-klapi eemaldamine jalgige patsienti
veendumaks, et Passy-Muir™-klapi membraan avaneb, kui patsient sisse
hingab ja jd&b valjahingamise ajal suletuks. Jalgige patsienti péarast
Passy-Muir™-klapi paigaldamist veendumaks, et patsiendi trahheas on
trahheakanuili Gmber tagatud piisav 6huvool. Kui tdheldate patsiendil
hingamisraskuste méarke, eemaldage Passy-Muir™-klapp viivitamatult ja
hinnake hingamisteede avatust uuesti.

Passy-Muir™-klapi eemaldamiseks hoidke trahheakantuli Ghe k&ega paigal
ja keerake Passy-Muirm-klapp ettevaatlikult teise kdega maha. Kui kasutate
pdorleva konnektoriga trahheakanidli, vdib olla vajalik Passy-Muir™-klapi
edasi tagasi sikutada, mitte keerata.

HOIATUS! KUIPATSIENDIL ESINEB PASSY-MUIR™-KLAPIKASUTAMISEL
RASKUSI, VOIVAD OLLA PATSIENDI HINGAMISTEED TAKISTATUD
STENOOSI KOEMASSI, TRAHHEOMALAATSIA, GRANULATSIOONKOE,
HAALEPAELTE KESKMISESSE ASENDISSE HALVATUSE SEKREEDI
TOTTU VOl SEEPARAST, ET VALITUD TRAHHEAKANUUL ON
PATSIENDI TRAHHEA JAOKS LIIGA SUUR. PARAST OBSTRUKTSIOONI
KORVALDAMIST TULEKS HINNATA PATSIENTI PASSY-MUIR™-KLAPI
SOBIVUSE OSAS UUESTI.

10. Patsiendi harjumine: paljud patsiendid harjuvad Passy-Muir™-klapiga
kiiresti ja raskusteta. Kuid moned patsiendid vdivad vajada Passy-Muir™-klapi
kandmisega harjumiseks jarkjargulist Gleminekuperioodi. Osad patsiendid
taluvad Passy-Muir™-klappi kogu arkveloleku aja (s.0 16 kuni 18 h p&evas).
Hingamismustri ja kdnelemise taasdppimine voib olla vajalik, kui patsient
pole pikalt hdalepaelu kasutanud. Taasdppimisel voib kasutada logopeedi abi.
Patsiendid kogevad loomulikumaid hingamisaistinguid, nagu éhuvool suu-/
ninaddnes ja hingamislihaste suurema aktiivsuse mdéjud. Patsiendid voivad
suletud hingamisslsteemi taastumise tottu rohkem kéhida, sest sellega
taastub positiivne rohk haalekorialuses ja loomulik huvool suu-/ninadones.
See holbustab sekreedi ohjamist, sest sekreeti liigutatakse mdédda hingetoru
edasi ja sealt &ra, mis toetab omakorda kopsude puhastamist. Kui patsiendil
esineb liigset kéhimist pikalt, tuleks Passy-Muir™-klapp eemaldada ja hinnata
uuesti hingamisteede avatust

TORKEOTSING

Kui patsient ei suuda piisavalt tugevalt Glemiste hingamisteede kaudu vélja hingata,
tuleb voib-olla hinnata uuesti jargmisi aspekte:

* Manseti hindamine: veenduge, et trahheakanuuli mansett on taielikult
tUhjendatud. Kuigi see pole ndutud, tuleks kaaluda, kas patsiendile sobivaks
mansetita trahheakanuul, mis vdib pakkuda optimaalset hingamisteede
avatust kasutamiseks Passy-Muir™-klapiga.

¢ Trahheakaniiiili hindamine: hinnake trahheakanidli suurus otsustamaks,
kas trahheakanidli ja tuhjendatud manseti suuruse tottu on vaja kasutada
vaiksema suurusega trahheakanadli.

* Hingamisteede obstruktsioon: kaaluda tuleks arstlikku hindamist (nt
bronhoskoopia), et tuvastada voimalikud hingamisteede obstruktsioonid
(nt stenoos, granulatsioonkude, koemass, haalepaelte parallis jms).

e Asend: hinnake uuesti veendumaks, et patsiendi ja trahheakanddli asend
on optimaalne.



¢ Patsiendi drevus: trahheostomeeritud patsiendid voivad kogeda Passy-Muir™-
klapi esmakordsel kasutamisel &revust. Arevust voib vdhendada, kui enne
Passy-Muir™-klapi paigaldamist selgitada patsiendile protseduuri ennast ja
seda, et ta kogeb valjahingamisel 6huvoolu tlemistes hingamisteedes ning
esialgu voib valjuda hingetoru ja suu kaudu vélja suuremas koguses sekreeti.
Lisaks vdib kasutada valjahingamise ja/voi kdne holbustamiseks tahelepanu
korvalejuhtimist (nt telefonikdned, pereliikmete ja arsti visiidid) ning
visuaalseid abivahendeid, nagu spiromeetria voi peeglid, taskuratid, suled,
viled v6i mullitajad. Ettevottelt Passy-Muir™ Inc. on saadaval patsientidele
moeldud tasuta video, kus dnnelikud Passy-Muir™-klapi kasutajad rdagivad
oma kogemustest. Sellest voib olla abi patsiendi harimisel ja motiveerimisel.

PASSY-MUIR™-KLAPI UHENDUSED

Fenestreeritud trahheakandiiilid: Passy-Muir™-klappi voib kasutada fenestreeritud
trahheakaniilidega, kuid fenestreeritud kantili kasutamine EI OLE néutud. Kui
kasutate Passy-Muir™-klapi Uhendamiseks sisekanluli, peavad fenestratsiooni
arakasutamiseks olema fenestreeritud nii sisemine kui ka valimine kanul. Kui
fenestreeritud kantilil on mansett, peab mansett olema tdielikult tlihjendatud.
Passy-Muir™-klapi kasutamine fenestreeritud kantiliga voib lisaks muudele
Passy-Muir™-klapi eelistele pakkuda ka suuremat kdnevaljust.

Sisekanuliil: Passy-Muir™-klapp kinnitub téiskasvanud, pediaatrilise voi
vaststindinud patsiendi trahheakandli 15 konnektori kilge hodrdistuga. Olenevalt
trahheakantuli konstruktsioonist on 15 mm konnektor sise- voi valiskantli
kiljes. PMV™ 005 (valge) kasutamisel trahheakanuiliga, millel on Ghekordne
haaramisrdngaga sisekanil, tuleb veenduda, et haaramisrdngas ei ulatu
trahheakantuli 15 mm konnektorist kaugemale. Kui see ulatub 15 mm konnektorist
kaugemale, tuleks sisekantil enne PMV™ 005 (valge) kasutamist eemaldada.

AN ETTEVAATUST! Kui sisekantlli haaramisrongas ulatub 15 mm konnektorist
kaugemale, vdib see takistada PMV™ 005 (valge) membraani liikumist.

Premier Medicali v6i Pilling Wecki metallist Jacksoni taiustatud kanudilid

Markus. Kéesolev kasutusjuhend pole méeldud kasutamiseks koos tootega
PMV™ 2020 (labipaistev).

Ahi H - Taiskasvanu
PMV™ 2.020 (Iablpals,,t.ev) A\ kanuitil koos \,'5~ 15mm Adapter
(15 mm siseg /23 mm véliso) \ 15 mm -
on ainus kerge Uhesuunaline %% pney

vaikimisi suletud asendiga

slekkevaba” klapp, mis on | pwye 2020 varvitu) ‘
moeldud kasutamiseks koos

Premier Medicali vdi Pilling (.
Wecki metallist Jacksoni /.
taiustatud trahheakanidlidega |, 20505 Aduster /
(suurused 4—6 voi samavaarsed) P pdbiatriine kanidl
ja PMA™ 2020-S-adapteriga L% koos 15 mm sisekaniliga

(vt jn 5a). Kui soovite lisateavet,
votke Uhendust ettevottega Passy-Muir Inc.

Muud metallist trahheakaniiiilid: osad metallist (pediaatriliste V-

ja taiskasvanud patsientide) trahheakanuilide tootjad k0
pakuvad valikulist sisekantili, millel on 15 mm konnektor P
Passy-Muir™-klapi vm hingamisseadmete Uhendamiseks. | ... 000 haomicuadanter
15 mm konnektoriga sisekantiiili saab tellida tootjalt voi tootja Kapl o
kohalikult esindajalt. Plastist intubatsioonitoru adapteri saab | PMV" 2001 (Purple Color™)
iihendada madala profiiliga metallist trahheakaniiliga, etluua  L2NS5C

15 mm konnektor, mis véimaldab tihendada Passy-Muir™-klapi.

Hapnik: kui Passy-Muir™-klapi kasutamise ajal on tarvis manustada
trahheakanli kaudu hapnikku, saab kasutada hapnikumaski, trahheostoomia
maski véi PMA™ 2000 O,-adapterit (lisateavet PMA™ 2000 O,-adapteri kohta vt
jargnevatest jaotistest).

Niiskus: kui Passy-Muir™-klapp on paigaldatud, v6ib trahheakanudli kaudu niisutada
(soojendatud aerosooliga, mis ei sisalda ravimit), kasutades trahheostoomia maski
vOi T-liitmikku.

/\ HOIATUS! OLGE ETTEVAATLIK, KUl KASUTATE PASSY-MUIR™-
KLAPPI KOOS SOOJUS- JA NIISKUVAHETIGA VOI HUGROSKOOPSE
KONDENSAATOR-NIISUTIGA. SEE SEADE KOGUB NIISKUST
PATSIENDI VALJAHINGATAVAST OHUST. KUI_PASSY-MUIR™-KLAPP
ON PAIGALDATUD, EI VALJU VALJAHINGATAV OHK TRAHHEAKANUULI
KAUDU NING, SEE VOIB MOJUTADA_SOOJUS- JA NIISKUSVAHETI
JOUDLUST. TAIENDAV NIISUTAMINE VOIB OLLA VAJALIK.

/\ ETTEVAATUST! Eemaldage Passy-Muir™-klapp enne nebulisaatoriga ravimi
manustamist. Kui Passy-Muir™-klappi kasutatakse kogemata nebulisaatoriga
ravimi manustamisel, tuleks see viivitamatult eemaldada ja seda pohjalikult
loputada, et kdik ravimijaagid eemaldada, sest mdned ravimid vbivad Passy-
Muir™-klapi membraani kahjustada

VENTILAATORI KASUTAMINE

Kui kasutate Passy-Muir™-klappi ventilaatorist soltuval patsiendil, tuleb lisaks
jargmistele ventilaatorispetsiifilistele juhtnééridele jargida tédhelepanelikult ka
koiki eeltoodud juhiseid, hoiatusi ja ettevaatusabinousid.

Koneklappe PMV™ 005 (valge), PMV™ 007 (Aqua Color™), PMV™ 2000
(vérvitu) ja PMV™ 2001 (Purple Color™) saab kasutada aktiivravis
ja koos kaasaskantavate ventilaatoritega ning enamiku levinud
ventilaatorireziimidega.

Koneklappe PMV™ 005 (valge), PMV™ 007 (Aqua Color™), PMV™ 2000
(vérvitu) ja PMV™ 2001 (Purple Color™) saab kasutada liksteist asendavana
ventilaatoriga koos voi ilma selleta, olenevalt ventilaatori vooliku tiilibist.
PMV™ 005 (valge), PMV™ 2000 (véarvitu), PMV™ 2001 (Purple Color™) on
23 mm vilisldbimoéoduga ning neid tuleb kasutada koos liihikese laia
suudmega paindliku korduvkasutatava (kummist) ventilaatori voolikuga.
22 mm valislabimooduga PMV™ 007 (Aqua Color™) on moeldud sobima
otse lihekordse ventilaatori vooliku sisse, kuid seda voib kasutada ka laia
suudmega paindliku korduvkasutatava (kummist) voolikuga.

/\ HOIATUS! ARGE KASUTAGE KONEKLAPPE PMV™ 005 (VALGE),
PMV™2000 (VARVITU) EGA PMV™2001 (PURPLE™ COLOR™) UHEKORDSE
VENTILAATORI VOOLIKUGA, SEST SEL JUHUL EKSISTEERIB VOOLIKU
ERALDUMISE OHT. KASUTAGA LAIA SUUDMEGA PAINDLIKU
KORDUVKASUTATAVA (KUMMIST) VOOLIKUGA.

1. Vaadake labi eespool toodud jaotis pealkirjaga ,, Trahheostoomia ja
ventilaatori jaoks méeldud Passy-Muir™-i neelamis-/koneklappide
paigaldusjuhised. Kasutamine ventilaatorist mittes6ltuval patsiendil”
ning podrake erilist tdhelepanu jargmistele aspektidele.

* Teavitustegevus ¢ Patsiendi hindamine ¢ Aspiraatorigapuhastamine

2. Ventilaatori hindamine: ventilaatori parameetrite hindamine enne Passy-Muir™
-klapi paigaldamist, selle ajal ja parast seda, peab hdlmama muu hulgas jargmist.
¢ Reziim * Positiivne 16ppekspiratoorne rohk (PEEP)
e Hingamismaht (V) e Inspiratoorne tipprohk (PIP)

e Sagedus e Tundlikkus
e Hapniku sisaldus e Haire satted

sissehingatavas 6hus (FI0.)
Markus. Mis tahes ventilaatori parameetri muutmine néuab arsti luba.

3. Manseti tiihjendamine: kui patsiendil on mansetiga trahheakanudl, tuleb
ventilaatori parameetreid kohandada, et kompenseerida trahheakantuli
Umbruses toimuv lekkimine parast manseti tuhjendamist, et tagada patsiendi
mugavus ja vajalik ventilatsioon. Kui patsiendil on mansetiga trahheakanudil,
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tuleks hinnata, kas meditsiiniliselt on sobiv mansetita trahheakantuli
paigaldamine, et kdrvaldada vajadus manseti tihjendamiseks Passy-
Muir™-klapi kasutamisel.

Kui PIP langeb péarast manseti tihjendamist markimisvaarselt, voib
sissehingatav 6hk Ulemiste hingamisteede kaudu véalja padéseda
ning ei pruugi kopsu siseneda. Kompenseerimiseks voib olla vajalik
VT-vaartuse kohandamine. Suurendage VT vaartust sammhaaval (et valtida
Ulekompenseerimist), kuni PIP-vaéartus on vérdne vaartusega enne manseti
tihjendamist. (Manseti tihjendamise kompenseerimiseks VT-vaartuse
kohandamisel voib VT suurendamine suurendada PIP-vaartust.).

/\ HOIATUS! ARGE ULETAGE MANSETI TUHJENDAMISELE EELNENUD
INSPIRATOORSE TIPPROHU VAARTUSI.

YAN HOIATUS! TRAHHEAKANUULI MANSETT TULEB ENNE PASSY-MUIR™.-
KLAPI PAIGALDAMIST TAIELIKULT TUHJENDADA. PATSIENT El SAA
HINGATA, KUIMANSETT POLE TAIELIKULTTUHJENDATUD.PASSY-MUIR™-
KLAPPE El SAA KASUTADA KOOS VAHUGA TAIDETUD MANSETIGA
TRAHHEAKANUULIGA. PASSY-MUIR™-KLAPPI SAAB KASUTADA
MANSETIGA TRAHHEAKANUULIGA, KUl MANSETT TAIELIKULT
TUHJENDADA JA PATSIENDI TRAHHEAS ON TRAHHEAKANUULI JA
TUHJENDATUD MANSETI UMBER TAGATUD PIISAV OHUVOOL.

4. Passy-Muir™-klapi kinnitamine: Gihendage Passy-Muir™-klapi Ghendusots
otse patsiendi trahheakanuli kilge (vt jn 6), hoides selleks trahheakaniuli ihe
kéega paigal ning kinnitades Passy-Muir™-klapi teise kdega trahheakanudli
15 mm konnektori kilge, keerates seda umbes %-pddret. Passy-Muir™-
klapp on hddrdistuga, et pusida kindlalt oma kohal. Passy-Muir™-klapi
Uhendusotsa saab kinnitada ka pédrdadapteriga (vt jn 7), Omniflex™-
adapteriga voi suletud imikateetriga. Kdneklappi PMV™ 007 (Aqua Color™)
saab kasutada liinisiseselt pediaatrilise ventilaatori ahelas, kui kasutada
adapterit, mis Uhildub 22 mm vélislabimdoduga ja 15 mm siseldbimddduga
(vdhendusadapter).

A\ HOIATUS! ARGE KINNITAGE PMV™ SECURE-IT™-KINNITIT, KUI KASUTATE
KONEKLAPPI PMV™ 2000 (VARVITU) VOI PMV™ 2001 (PURPLE COLOR™)
VENTILAATORI AHELAS, SEST SEE VOIB TAKISTADA VENTILAATORI
LAHTIOHENDAMISE HAIRET.

KLAPI PAIGUTUS
VENTILAATORIST
SOLTUVATEL PATSIENTIDEL

PASSY-MUIR™-KLAPP
KINNITUB 15 MM
KONNEKTORI KAUDU OTSE
TRAHHEAKANUULI KULGE

PMV™ 005, PMV™ 2000 ~ PMV™ 007 PUHUL
vOI PMV™ 2001 PUHUL ~ UHENDAGE OTSE
LAIA SUUDMEGA UHEKORDSE
LUHIKE PAINDLIK VOOLIKUGA
VOOLIK LIBISTATUD
ULE KLAPI
ADAPTER UHENDAB LUHIKESE
PAINDLIKU VOOLIKU
HINGAMISVOOLIKUGA

KLAPI PAIGUTUS
STANDARDSE
POORDADAPTERI PUHUL

/\ ETTEVAATUST! PMV™ 005 (valge) paigaldamisel ei tohiks rakendada
trahheakandudilile, p66rdadapterile ega liinisisesele imististeemile liigset joudu,
sest see voib takistada Passy-Muir™-klapi membraani liikumist.
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PMV™ 007 koos Omniflex™-liitmikuga ja
vahendusadapteriga pediaatrilise vooliku jaoks

PMV™ 007 koos
suletud imikateetriga

Vahendusadapter

5. Jalgimine ja Passy-Muir™-klapi eemaldamine: jalgige patsienti parast
Passy-Muir™-klapi paigaldamist veendumaks, et patsiendi trahheas on
trahheakanuuli Gmber tagatud piisav 6huvool. Kui tdheldate patsiendil
hingamisraskuste marke, eemaldage Passy-Muir™-klapp viivitamatult ja
hinnake hingamisteede avatust uuesti. Passy-Muir™-klapi eemaldamiseks
lahutage Passy-Muir™-klapp ventilaatori ahelast ning taastage esialge
seadistus. Taastage kdik varasemad ventilaatori parameetrid, enne
trahheakanlli manseti taitmist.

/\ HOIATUS! KUI PATSIENDIL ESINEB PASSY-MUIR™-KLAPI KASUTAMISEL
RASKUSI, VOIVAD OLLA PATSIENDI HINGAMISTEED TAKISTATUD
STENOOSI KOEMASSI, TRAHHEOMALAATSIA, GRANULATSIOONKOE,
HAALEPAELTE KESKMISESSE ASENDISSE HALVATUSE SEKREEDITOTTU
VOISEEPARAST, ETVALITUDTRAHHEAKANUUL ON PATSIENDITRAHHEA
JAOKS LIIGA SUUR. PARAST OBSTRUKTSIOONI KORVALDAMISTTULEKS
HINNATA PATSIENTI PASSY-MUIR™-KLAPI SOBIVUSE OSAS UUESTI.

/\ ETTEVAATUST! Passy-Muir™-klapp tuleks kinnitada trahheakanudlile
voimalikult I&hedale, mitte ahelas kaugemale, et véltida tiihja ruumi suurendamist
ning Passy-Muir™-klapi membraani liikumise takistamist ventilaatori voolikus
oleva kondensaadi poolt.

6. Hingamisteede rohk: hingamisteede rohk voib tdusta, kui patsient
kasutab Passy-Muir™-klappi, sest véljahingamine toimub neelu-nina-suu
kaudu, mis tekitab (loomuliku) flsioloogilise positiivse |6ppekspiratoorse
rohu (PEEP). See on osa loomulikust fusioloogiast, mis on taastatud ténu
suletud hingamissusteemile, mis on saavutatud vaikimisi suletud asendiga
Passy-Muir™-klapi ,lekkevaba” konstruktsiooni abil. Sellest tulenevalt voib
vajadus positiivse [dppekspiratoorse rohu (PEEP) mehaaniliseks toetamiseks
vaheneda. Lisaks suureneb loomulik keeriseline dhuvool labi vooliku, mis
suurendab réhku. Kuigi hingamisteede rdhk voib tdusta, peaks see jadma
patsiendile lubatud piiridesse.
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Kui tipprohud tdusevad lubatud piirvaartustest kérgemale, tuleb Passy-
Muir™-klapp viivitamatult eemaldada ning hinnata tUlemiste hingamisteede
avatust. Lisaks, kuna osadel Passy-Muir™-klappi kasutavatel patsientidel
hingamisteede rohk veidi suureneb, tuleb, nagu iga ventilaatori ahela
muudatuse korral, hinnata madala rdhu piirvaértust, mille korral aktiveeritakse
lahtithendamise héire.

7. Ventilaatori haire sétted: kdiki ventilaatori haireid tuleb enne Passy-Muir™-
klapi paigaldamist, selle ajal ja parast seda uuesti hinnata, et need sobivaks
kohandada.

/\ HOIATUS! KUI VENTILAATQRI HAIRETE UUESTI HINDAMINE JA
KOHANDAMINE TEGEMATA JATTA, VOITE SELLEGA PATSIENDI OHTU
SEADA.

Kui Passy-Muir™-klapp on tihendatud ventilaatori ahelasse, ei saa patsient
enam ventilaatori ahela kaudu vélja hingata. Seega tuleb enamikul aktiivravi
ventilaatoritel hinnata uuesti kdrge ja madala hingamismahu, kérge ja
madala minutimahu ning apnoe hdireid. Ventilaatori korge ja madala héire
séatteid tuleb sel ajal uuesti hinnata (nt muuta need lahtiiihendamise
ja obstruktsiooni suhtes tundlikumaks), et tagada patsiendi ohutus.
Jargige soovitusi, mis on seotud ventilaatori enesetestidega (nt osade
aktiivrarvi ventilaatorite puhul tuleb teha liihike EST-test). Osade
tootjate seadmetel on koneklapireziim, mis tuleks Passy-Muir™-klapi
kasutamisel sisse lllitada.

8. Patsiendi ventilaatori parameetrid tuleks parast Passy-Muir™-klapi
eemaldamist seada tagasi varasematele vaarustele.

/\ HOIATUS! EEMALDAGE PASSY-MUIR™- KLAPP JA SEADKE
VENTILAATORI_PARAMEETRID VARASEMATELE VAARTUSTELE ENNE
TRAHHEAKANUULI MANSETI TAITMIST.

9. Patsiendi harjumine: vaadake l&bi |16ik ,Patsiendi harjumine” eespool toodud
jaotises pealkirjaga ,, Trahheostoomia ja ventilaatori jaoks moeldud Passy-Muir™
-i neelamis-/kdneklappide paigaldusjuhised. Kasutamine ventilaatorist
mittesoltuval patsiendil” (vt |k 8).

TAIENDAVAD HARJUMISEGA SEOTUD PROBLEEMID

Liigne 6huleke suu ja nina kaudu: kui patsient teatab ebamugavustundest,
mida tekitab pidev 6huvool l&bi nina ja suu, tuleks kaaluda jargmiseid
soovitusi.

a. Kui kontroll hdalekori Gle on vdhenenud, vdib olla ndidustatud haalepaelte
ja/véi hingamise uuestidppimine.

b. Sellises olukorras voib olla kasu ventilaatori kompensatsioonist, et
aidata kontrollida 6huvoolu labi tlemiste hingamisteede. Voolukiiruse,
hingamismahu ja/véi reziimi kohandamine voib aidata vahendada
patsiendi ebamugavustunnet.

c. Jarkjarguline manseti tihjendamine mone péeva jooksul enne Passy-Muir™
-klapi kasutuselevéttu (kui patsient seda talub), voib aidata patsiendil
harjuda tdlemisi hingamisteid Iabiva dhuvooluga mugavamailt.

PASSY-MUIR™-KLAPI HOOLDAMINE JA KASUTUSIGA

Passy-Muir™-klappe mulakse Uhe kaupa pakendatult. Ideaalis peaks patsiendil
olema varuks veel Uks Passy-Muir™-klapp, et ajal, kui Uhte puhastatakse, saaks
kasutada teist. Passy-Muir™-klappi ja PMV™ Secure-It™-kinnitit tuleks puhastada
igapdevaselt parast kandmist.
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1. Puhastusprotseduur
Jargmised puhastusjuhised kehtivad ka PMV™ Secure-It™-kinnitile.

¢ Peske Passy-Muir™-klappi soojas seebivees (mitte kuumas vees). Loputage
pohjalikult sooja veega. Lagke Passy-Muir™-klapil 6hu k&es kuivada, enne
kui selle hoiukarpi panete. Arge kasutage Passy-Muir™-klapi kuivatamiseks
kuumust.

e ARGE kasutage Passy-Muir™-klapi puhastamisgks kuuma vett, peroksiidi,
valgendit, &4adikat, alkoholi, harju ega vatitikke. Arge autoklaavige.

2. Passy-Muir™-klapi kasutusiga

Iga Passy-Muir™-klapp on garanteeritud toimima vahemalt kaks kuud. Kasutusiga
ei saa garanteerida, kui seda ei puhastata voi kasutata nduetekohaselt. Kuna
kasutustingimused ja hooldus pole tootja kontrolli all, tuleks Passy-Muir™-klapp
vahetada, kui see muutub enne voi parast kahe kuu méédumist kleepuvaks voi
hakkab tekitama ebatavalist heli vdi vibratsioone. Passy-Muir™-klapi kasutamist
voib jatkata, kuni see ei kleepu ega tekita ebatavalist mira voi vibratsioone, ei
takista sissehingamist voi tekita muid raskusi.

LahtilGtlus garantiidest: Passy-Muir Inc. garanteerib, et seadme tootmisel on
rakendatud piisavat ettevaatust. Kdesolev garantii on ainus garantii, mis asendab
kdik muud selgesénalised, kaudsed, kirjalikud véi suulised garantiid, sealhulgas,
kuid mitte ainult mis tahes kaudsed turustatavuse voi konkreetseks otstarbeks
sobivusega seotud garantiid. Patsientide bioloogiliste isedrasuste t6ttu pole tkski
toode 100% tdhus igas vdimalikus olukorras. Selle asjaolu t6ttu ja kuna meil puudub
kontroll seadme kasutustingimuste, patsiendi diagnoosimise, seadme kasutamise
ja selle kasitsemise Ule parast seda, kui seade on meie valdusest lahkunud, ei
anna Passy-Muir Inc. mingisugust garantiid selle mdju ega kasutamisest tekkinud
kahjulike tagajargede kohta. Passy-Muir Inc. ei vastuta mingisuguste kaasnevate ega
tulenevate kahjude, kahjustuste ega kulude eest, mis tekivad otseselt vi kaudselt
seoses seadme kasutamisega. Passy-Muijr Inc. vahetab vélja iga seadme, mis oli
meie hinnangul tarnimise ajal defektne. Ukski ettevotte Passy-Muir Inc. esindaja
ei tohi midagi eeltoodut muuta ega votta selle seadmega seoses mingisuguseid
lisatlesandeid ega -kohustusi.

TAIENDAVAID KOOLITUSMATERJALE JA TEHNILIST TUGE PAKUB
PASSY-MUIR INC.

Kliiniliste spetsialistidega klienditelefon
Meie hingamis- ja kdnespetsialistid on valmis vastama Passy-Muir™-klappe
puudutavatele tehniliste kiisimustele numbril:
+1 949.833.8255 voi +1 800.634.5397
Passy Muir on pihendunud trahheostomeeritud ja hingamisaparaadist soltuvate
patsientide elukvaliteedi tdstmisele. Kulastage meie veebisaiti www.passymuir.

com, kus leidub kasulikke abimaterjale nii tervishoiutd6tajatele, hooldajatele kui
ka patsientidele.

Anatoomilised 6ppemudelid instruktoritele ja tervishoiuté6tajatele

Passy Muir pakub taisvalikut anatoomilisi 5ppemudeleid praktiliseks demon-
streerimiseks ja trahheostoomiaalasteks koolitusteks. Lisateavet vt meie veebi-
saidilt www.passymuir.com.

Kui soovite koolitusmaterjalide (sh nimetatud 6ppevahendite) kohta lisateavet voi
neid tellida, votke Uhendust ettevottega Passy-Muir Inc. numbril +1 949 833 8255
voi +1 800 634 5397.

Kiilastage meie veebisaiti www.passymuir.com
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